
Trådløst billedsystem

Brugsanvisning

 Model: WUH4000

 Varenumre: FHD-1TX-1RX 

  FHD-1TX-2RX

  WUH4000

  WUH4000-D

 Model:  WUH4060

Før du tilslutter, betjener eller justerer dette produkt, bedes du læse 

denne brugsanvisning omhyggeligt og fuldstændigt.

Dansk
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Brugsanvisning til dette produkt er også tilgængelig i elektronisk form (eIFU). Vælg 

mellem fl ere sprog. Brug Adobe Acrobat-software til at få vist eIFUs. Få adgang til eIFUs 

online på fsnmed.com/support/eifu/.
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WUH4000 Trådløst billedsystem

Læs omhyggeligt alle instruktioner inden brug. Overhold alle kontraindikationer, advarsler 

og forholdsregler, der er angivet i disse retninger. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i 

patientkomplikationer.

Beskrivelse af enhed
60Ghz WUH4000-senderen sender trådløst lyd og video i høj kvalitet til en parret WUH4000-

modtager i en typisk operationsstue. Senderen er designet til at være tilsluttet en videokilde 

(f.eks. et endoskopisk kamera) med modtageren tilsluttet en videoskærm.

To WUH4000-sender-/modtagersystemer, der fungerer ved forskellige frekvenser inden for 

60Ghz-båndet, kan bruges samtidigt i samme rum. 

DEN WUH4000 er designet til at være upåvirket af mobiltelefoner, RFID, trådløs 802.11 b/g/n. 

60GHz-driftsfrekvensen kan ikke passere gennem vægge og vil fungere inden for en radius af 10 

m. 256-bit AES-kryptering sikrer, at ingen andre enheder kan tale med WUH4000. 

WUH4000-senderdimensionerne er:

75,8 mm (2,98 tommer) høj x 140 mm (5,51 tommer) bred x 98,25 mm dyb.

Vægten er ca. 0,57 kg. 

WUH4000-modtagerdimensionerne er: 

75,8 mm (2,98 tommer) høj x 55 mm (2,17 tommer) bred x 98,25 mm (3,87 tommer) dyb.

Vægten er ca. 0,23 kg (.5 lbs). 

Begge komponenter er strømførende (100 – 240 V).

Den trådløse WUH4000-enhed er en ikke-steril genanvendelig enhed, der ikke er beregnet til brug i 

det sterile felt. 

Forsigtighed: Føderal (USA) lov begrænser denne enhed til salg af eller på bestilling af en læge.

 Delnummer                     Sendere                       Modtagere             Designet til FHD            Designet til 4K

 FHD-1TX-1RX 1 1 •
 FHD-1TX-2RX 1 2 •
 WUH4000 1 1  •
 WUH4000-D 1 2  •

AV Source

Sender (TX) Modtager (RX) Bestemmelsessted

Produktbeskrivelse / Påtænkt brug
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WUH4060 Trådløst billedsystem

Læs omhyggeligt alle instruktioner inden brug. Overhold alle kontraindikationer, advarsler 

og forholdsregler, der er angivet i disse retninger. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i 

patientkomplikationer.

Beskrivelse af enhed
5Ghz WUH4060-senderen sender trådløst lyd og video i høj kvalitet til en parret WUH4060-

modtager i en typisk operationsstue. Senderen er designet til at være tilsluttet en videokilde 

(f.eks. et endoskopisk kamera) med modtageren tilsluttet en videoskærm.

Op til seks WUH4060-sender-/modtagerpar kan bruges samtidigt.  

WUH4060 er designet til at undgå konfl ikter med andre trådløse enheder. Systemet er designet 

til at forbinde inden for samme rum, og  vil arbejde på samme etage inden for en 30 meter 

radius. 256-bit AES-kryptering sikrer, at ingen andre enheder kan tale med WUH4060. 

WUH4060-senderdimensionerne er:

132 mm (5,20 tommer) høj x 91 mm (3,58 tommer) bred x 27 mm (1,06 tommer) dyb.

Vægten er ca. 360g (0,79 lbs). 

WUH4060-modtagerdimensionerne er: 

112 mm (4,41 tommer) høj x 139 mm (5,47 tommer) bred x 27 mm (1,06 tommer) dyb.

Vægten er ca. 0,23 kg (0,96 lbs). 

Begge komponenter er strømførende (100 – 240 V).

Den trådløse WUH4060-enhed er en ikke-steril genanvendelig enhed, der ikke er beregnet til brug i 

det sterile felt. 

Forsigtighed: Føderal (USA) lov begrænser denne enhed til salg af eller på bestilling af en læge.

Produktbeskrivelse / Påtænkt brug

AV Source Sender (TX) Modtager (RX) Bestemmelsessted

Trådløs 

forbindelse



54/2023 

eIFU indicator

Symbol defi nitioner 

Følgende symboler vises på produktet, dets mærkning eller produktemballagen. Hvert symbol 

indeholder en særlig defi nition som defi neret nedenfor:

Demonteres ikke Strømadapter
Se ledsagende doku-

menter

Ikke-ioniserende elek-

tromagnetisk stråling

Angivertop-bund 

Retning
Korea Certifi cering

DC-strømstyrings 

kontakt
Skrøbelige Entydigt enheds-id

Må ikke blive våd
Frivilligt kontrolråd for 

indblanding - Japan

Status for trådløs for-

bindelse

Se betjeningsvejled-

ningen.
Angiver producenten Katalognummer

Angiver fremstillings-

datoen

Autoriseret repræsentant i 

det Europæiske Fællesskab
Medicinsk udstyr

Serienummer
Begrænsning af fug-

tighed

Se betjeningsvejlednin-

gen - elektronisk

Temperatur be-

grænsning

Begrænsning af atmos-

færisk tryk
Importørenhed

UK Overensstemmelse 

Vurderet

Viser bevis for overensstemmelse med EU 2017/745-forordningen om medicinsk udstyr og 

gældende standarder.

Medicinsk udstyr er i overensstemmelse med ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012, C1:2009/(R)2012 

og A2:2010/(R)2012, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14. Medicinsk elektrisk udstyr Del 1: Gene-

relle krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydeevne.

Testet for at overholde FCC klasse B-standarden (USA).

Aff ald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktiv 2012/19/EU). Dette symbol indikerer, 

at aff aldet af elektronisk udstyr ikke må bortskaff es som usorteret kommunalt aff ald og skal 

indsamles separat. Kontakt producenten eller andre autoriserede bortskaff elses fi rmaer for at 

afl ægge dit udstyr.

Bemærk: En trykt kopi af manualen på engelsk er forsynet med produktet. Brugere i EU's medlemsstater be-

des kontakte den lokale distributør for at få andre sprog. Dette gælder for EU-medlemsstater, hvor produktet 

er købt via autoriserede kanaler.
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Indikationer til Brug

Wireless Imaging System består af en trådløs sender og en modtager, der leverer lyd- og 

videosignaler i høj kvalitet fra kilder som endoskopi eller laparoskopikamerasystemer eller 

andre videokilder over radiofrekvens  for at vise billeder under generelle kirurgiske procedurer. 

Komponenterne til Wireless Imaging System er ikke-sterile genanvendelige enheder, der ikke er 

beregnet til brug i det sterile felt.

Eksternt udstyr, der er beregnet til tilslutning til signalindgang, signaludgang eller andre stik, skal 

være i overensstemmelse med den relevante IEC-standard (f.eks. IEC 60950 for IT-udstyr og IEC 

60601-serien for medicinsk elektrisk udstyr). Desuden skal alle sådanne kombinationssystemer 

opfylde standard IEC 60601-1-1, sikkerhedskrav til medicinske elektriske systemer. Enhver person, 

der udgør et system, er derfor ansvarlig for, at systemet opfylder kravene i IEC 60601-1-1. Hvis du 

er i tvivl, skal du kontakte en kvalifi ceret tekniker eller din lokale repræsentant.

Kontraindikationer

 Denne anordning er ikke beregnet til brug i nærheden af diatermiudstyr.

 Denne anordning er ikke beregnet til at blive brugt i det sterile felt.

Tiltænkt bruger 
Trådløse systemer er beregnet til at blive brugt af uddannede videosystem fagfolk.

Advarsel

Før du tilslutter netledningen til systemet, skal du sørge for, at den anbefalede 

spændingsbetegnelse på ledningen svarer til den tilgængelige strømkilde.

Brug aldrig dette system med en beskadiget net ledning. Lad ikke noget hvile på net ledningen. 

Hold net ledningen væk fra områder, hvor det kan forårsage snøblen.

Sørg for at holde stikket, ikke netledningen, når du frakobler en stikkontakt. 

Hvis dette system ikke fungerer normalt, især hvis der er usædvanlige lyde eller lugte, der 

kommer fra det, skal du straks tage stikket ud og kontakte en autoriseret forhandler eller 

servicecenter.

Sæt dette system på et sted med lav luftfugtighed og en minimumsmængde støv. Find den i 

nærheden af en lettilgængelig stikkontakt.
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Advarsel

Åbninger i dette systems kabinet er til rådighed for ventilation. For at undgå overophedning 

bør disse åbninger ikke blokeres eller dækkes. Hvis du er placeret i et lukket rum, skal du 

sørge for at give tilstrækkelig ventilation. Forsøg ikke at adskille eller ændre dette produkt. 

Kun autoriseret personale bør udføre service. Sæt aldrig noget metallisk i skabsåbningerne og 

ventilationsåbningerne. Dette kan skabe fare for elektrisk stød, og vil annullere garantien.

Rør ikke ved signalindgang, signaludgang eller andre stik, og patienten samtidig. Dette system 

skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem udstyr og karrosseri. 

Denne enhed er kun beregnet til at levere videooverførsel til en sekundær skærm eller skærm til 

administrative, uddannelsesmæssige eller sikkerhedskopieringsformål. Det er ikke hensigten at 

levere primær videotransmission. Dette system er kun til indendørs brug.

Power

 Brug kun et korrekt jordet stik og spænding. Forkert jord kan forårsage elektrisk stød eller 

materiel skade.

ADVARSEL: Dette er en radiofrekvens (RF), strålingsudsendende anordning, der har ikke-termiske 

biologiske virkninger, for hvilke der endnu ikke er fastlagt nogen sikkerhedsretningslinjer. Der er 

uenighed om, hvorvidt disse virkninger er skadelige for mennesker. Eksponering for RF-stråling 

kan reduceres ved at begrænse din brug af denne enhed og holde sig væk fra hoved og krop.

Reparere

 Tag apparatet ud af strømkilden, og henvis service til kvalifi ceret personale under følgende 

betingelser:
• Hvis ledningen eller stikket er beskadiget eller fl osset.        • Hvis der er spildt væske i apparatet.

• Hvis genstande er faldet ned i apparatet.                • Hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt.

• Hvis skabet er blevet beskadiget.                • Hvis apparatet ser ud til at være overophedet.

• Hvis apparatet udsender røg eller unormal lugt.

• Hvis apparatet har været udsat for stort stød ved at blive tabt.

• Hvis apparatet ikke fungerer i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.

Biohazards
For at forhindre spredning af infektioner bør denne enhed kun anvendes i miljøer, hvor biologisk 

dekontaminering kan udføres med succes.

Returneret produkt
Hvis der stadig er problemer med fejlfi ndingen, skal du desinfi cere produktet og returnere det 

til FSN ved hjælp af den originale emballage. Medtag det tilbehør, der fulgte med produktet, i 

returforsendelsen. Vedlæg en kort forklaring på fejlen.

Kontakt FSN Medical Technologies for at få et returgodkendelsesnummer og instruktioner, før du 

returnerer enheden. 
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Forholdsregler

Behandl altid produktet med omhu og hold det i et rent og støvfrit miljø.

 Produktet må ikke udsættes for væske, fugt eller fugtighed.

Brug ikke produktet i temperaturer over 40 °C, når enheden er i drift.

 Produktet må ikke tabes eller smides.

 

Tilbehør
Brug kun tilbehør, der er specifi ceret af producenten, eller sælges sammen med apparatet. Brug 

ikke forskellige vekselstrømsadaptere.

Udskift beskadiget udstyr. Hvis der konstateres skader, skal du ringe til din VIRKSOMHED 

repræsentant. Forsøg ikke at betjene systemet, før du læser disse brugsanvisninger grundigt. Til 

fremtidig reference skal du opbevare disse dokumenter på et praktisk og let tilgængeligt sted.

Installation
Tilslut ikke andre ledninger eller tilbehør, der ikke overholder dette system, til dette system.

En forkert ledning kan forårsage elektrisk stød eller skader på udstyret. Sæt tråd forbindelserne 

fast, så de ikke løsner sig.

En forkert forbindelse kan forårsage en fejl. Du må ikke stable og lokalisere tæt på andet udstyr.

For at undgå brand-eller stød fare må denne enhed ikke udsættes for regn eller fugt. Brug 

ikke denne enheds polariserede stik med en forlænger lednings beholder eller andre udtag, 

medmindre benene kan indsættes helt. Denne skærm er designet til at opfylde de medicinske 

sikkerhedskrav for en patient nærheds enhed. 

Denne enhed må ikke bruges i forbindelse med Life Support-udstyr.

Andre
Kontakt venligst dette udstyrs leverandør, når du vil bruge dette system med ukendt udstyr. Sluk 

for strømmen, og træk netledningen ud, når du vil fl ytte systemet til et andet sted.
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 Underwriters Laboratories (UL) Klassifi kation:

UL overholdelse af sikkerhedskrav:

Systemet er U.L. KUN ER KLASSIFICERET MED HENSYN TIL ELEKTRISK STØD, BRAND-OG 

MEKANISKE RISICI I HENHOLD TIL UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 NO. 601.1

EU-overensstemmelse og EMC-overensstemmelse:

Dette system opfylder kravene i EN-60601-1 for at være i overensstemmelse med direktiv 93/42/

EØF om medicinsk udstyr (generelle sikkerhedsoplysninger).

Desuden opfylder dette system de væsentlige krav i bilag 111, modul B, i Rådets direktiv 

2014/53/EU om radioudstyr (RED) og den gensidige anerkendelse af deres overensstemmelse i 

forhold til de væsentlige krav til:

Artikel 3.1 a) Sundhed og sikkerhed  EN 62311 :2008

     EN 60950-1 :2006 +A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013

Artikel 3.1(b) EMC    Draft EN 301 489-17 v3.2.0, Draft EN 301 489-1 V2.2.0

Artikel 3.2   Radiofrekvenser                               EN 302 567 V2.1.1

Artikel 3.3  a-i  (Særlige kendetegn) Ingen fi nder anvendelse.

Denne enhed bruger stik til USA: 120V rating 5-15P type alene.

Dette system overholder kun ovennævnte standarder, når det anvendes med den medfølgende 

strømforsyning af medicinsk kvalitet. 

Trådløst billedsystem Strømforsyning

WUH4000 Adapterteknologi ATM036T-P050 

WUH4060 CUI INC SDM36-12-U-P5

Forsigtighed: Sørg for, at strømledningen er den korrekte type, der kræves i dit område.

Dette system har en universel strømforsyning, der tillader drift i enten 100-120V AC eller 200-

240V AC spænding områder (ingen bruger justering er påkrævet). 

Brug den korrekte lysnetledning med korrekt stiktype. Hvis strømkilden er 120V AC, skal du 

bruge en Hospital Grade Power Cord med NEMA 5-15 stil stik, mærket til 125 volt AC med UL og 

C-UL godkendelser.

Hvis strømkilden er en 240 V strømforsyning, brug tandem (T klinge) type vedhæftet stik med 

jord leder ledning, der opfylder de respektive europæiske lands sikkerhedsregler.

Klassifi cering

 - Beskyttelse mod elektrisk stød: Klasse I inklusive vekselstrøm/dc-strøm.

 - Anvendte dele: ingen påførte dele.

 - Graden af sikkerhed ved tilstedeværelse af antændelige bedøvelsesmiddel med luft eller med 

ilt eller med lattergas. Ikke egnet til brug i nærværelse af en antændeligt bedøvelsesmiddel 

blanding med ilt eller med lattergas.

 - Betjeningsmåde: fortløbende
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 FCC ADVARSEL

Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en klasse B digital enhed, i 

henhold til del 15, Subpart B i FCC regler. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse 

mod interferens. Dette system kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og 

anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forstyrre andet radiokommunikati-

onsudstyr.

Der er ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette ud-

styr viser sig at forårsage skadelig interferens i radio-eller tv-modtagelse, opfordres brugeren til 

at forsøge at afhjælpe interferensen ved at udføre en eller fl ere af følgende forholdsregler:

1. Drej eller Flyt modtagerantennen.

2. Forøg afstanden mellem dette system og genstand for interferens.

3. Tilslut dette system til en stikkontakt på et andet elektrisk kredsløb end det, som genstanden 

for interferens er tilsluttet.

4. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp

MEDDELELSER TIL BRUGER

Denne enhed opfylder kravene i FCC CFR 47 Del 15, Subpart B. Operation er underlagt følgende 

to betingelser:

1) Denne enhed forårsager muligvis ikke skadelig interferens.

2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, der modtages, herunder interferens, der kan 

forårsage uønsket drift.

Hvis RF-interferensen anvendes forkert, kan det imidlertid hæmme dens funktion eller driften af 

andre elektriske enheder i nærheden. Hvis du har mistanke om en af disse forhold, skal du fl ytte 

det modstridende udstyr længere fra hinanden, adskille udstyret med en RF-barriere eller ophøre 

med at bruge systemet.

Dette udstyr genererer eller bruger radiofrekvensenergi. Ændringer eller ændringer af dette 

udstyr kan forårsage skadelig interferens, medmindre ændringerne udtrykkeligt er godkendt i 

brugsanvisningen. Brugeren kan miste autoritet til at bruge dette udstyr, hvis der foretages en 

uautoriseret ændring eller modifi kation.

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruff et i forbindelse med anordningen, skal indberettes til fa-

brikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten 

er etableret. Kontakt din lokale FSN Medical Technologies-salgsrepræsentant for at få oplysninger 

om ændringer og nye produkter.
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FSN trådløse billedbehandlingssystem er beregnet til at blive brugt som et par (sender og 

modtager) til overfl ødigt at vise video, hvor det er nødvendigt.  Den trådløse-enhed er en 

ikke-steril enhed, der kan genbruges, og som ikke er beregnet til brug i det sterile felt.

FCC Tillæg

Fabrikantens erklæring - elektromagnetisk emission

WIRELESS IMAGE-systemet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kun-

den eller brugeren af WIRELESS IMAGE-systemet skal sikre, at det bruges i et sådant miljø.

Emissionstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø-vejledning

RF-emissioner

CISPR 11
Gruppe 1

WIRELESS IMAGE-systemet bruger kun RF-energi til sin interne 

funktion. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sand-

synligvis ikke forårsage interferens i nærheden af elektronisk 

udstyr.

RF-emissioner

CISPR 11
Klasse A

WIRELESS IMAGE-systemet er velegnet til brug i alle andre virk-

somheder end indenlandske og dem, der er direkte forbundet 

med det off entlige lavspændingsnet, der leverer bygninger, der 

anvendes til husholdningsformål.

Harmoniske emissioner

IEC 61000-3-2
A

Spændingsudsving

IEC 61000-3-3
Opfylder

Fabrikantens erklæring - elektromagnetisk immunitet

Dette TRÅDLØSE IMAGE-system er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. 

Kunden eller brugeren af WIRELESS IMAGE-systemet skal sikre, at det bruges i et sådant miljø.

Immunitets test IEC 60601 Test 

niveau

Overholdelsesni-

veau 

Elektromagnetisk miljø-vejledning

Elektrostatisk ud-

ledning (ESD) IEC 

61000-4-2

6 kV kontakt

8 kV luft

6 kV kontakt

8 kV luft

Gulve skal være træ, beton eller keramiske 

fl iser. Hvis gulvet er belagt med syntetisk 

materiale, skal den relative luftfugtighed 

være mindst 30%

Elektrisk hurtigt 

forbigående/burst 

IEC 61000-4-4

2 kV til Strømforsy-

ningsledninger

1 kV til indgangs-/

udgangs linjer

2 kV til Strømforsy-

ningsledninger

1 kV til indgangs-/

udgangs linjer

Hovedstrøm kvalitet bør være, at en typisk 

kommercielle eller hospitalsmiljø.

Bølge

IEC 61000-4-5

1 kV diff erential-tilstand

2 kV almindelig tilstand

1 kV diff erential-tilstand

2 kV almindelig tilstand

Hovedstrøm kvalitet bør være, at en typisk 

kommercielle eller hospitalsmiljø.

Eff ektfrekvens 

(50/60Hz) Magnet-

felt IEC 61000-4-8

3,0 A/m 3,0 A/m

Eff ekt frekvens magnetiske felter skal være 

på niveauer karakteristisk for en typisk 

placering i et typisk kommercielt eller 

hospitalsmiljø.

Spændingsdyp, 

korte afbrydelser 

og spændings-

variationer  på 

strømforsynings-

indgangsledninger 

IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% dip i UT) 

for 0,5 cyklu

40% UT (60% dip i UT) for 

5 cyklus

70% UT (30% dip i UT) for 

25 cyklus

<5% UT (<95% dip i UT) 

i 5 sek.

<5% UT (>95% dip i UT) 

for 0,5 cyklu

40% UT (60% dip i UT) for 

5 cyklus

70% UT (30% dip i UT) for 

25 cyklus

<5% UT (<95%  dip i UT) 

i 5 sek.

Hovedstrøm kvalitet bør være, at en typisk 

kommercielle eller hospitalsmiljø. Hvis 

brugeren af WIRELESS IMAGE-systemet 

kræver fortsat drift under afbrydelser af 

strømnettet, anbefales det, at WIRELESS 

IMAGE-systemet forsynes med strøm fra 

en uafbrydelig strømforsyning eller et 

batteri.

Bemærk: UT er AC-lysnetspændingen før påføring af testniveauet
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Dette TRÅDLØSE IMAGE-system er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. 

Kunden eller brugeren af dette TRÅDLØSE IMAGE-system skal sikre, at det bruges i et sådant miljø.

Immunitets test IEC 60601 Test 

niveau

Overholdelsesni-

veau 

Elektromagnetisk miljø-vejledning

Udført RF

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz at 80MHz

3 Vrms

150 kHz at 80MHz

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsud-

styr bør ikke anvendes tættere på nogen del 

af WIRELESS IMAGE-systemet, herunder kab-

ler, end den anbefalede adskillelsesafstand 

beregnet ud fra den ligning, der gælder for 

senderens frekvens.

Anbefalet separationsafstand: d

Udstrålet RF

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz at 

2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz at 

2,5 GHz

Anbefalet separationsafstand

 80 MHz at 

800 MHz

 80 MHz at 

2,5 GHz

Hvor P er den maksimale udgangseff ekt for 

senderen i watt (W) i henhold til senderens 

producent og d er den anbefalede separati-

onsafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste 

RF-sendere, som bestemmes af en undersø-

gelse af elektromagnetiske steder, bør være 

mindre end overholdelses niveauet i hvert 

frekvensområde (b).

Der kan forekomme interferens i nærheden 

af udstyr, der er mærket med følgende 

symbol:

Bemærk 1) UT er A.C. netspænding før påføring af testniveauet.

Bemærk 2) Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.

Bemærk 3) Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk formering påvirkes 

af absorption og refl eksion fra strukturer, genstande og mennesker.

a. Feltstyrke  fra faste sendere, såsom basisstationer til radiotelefoner og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radioud-
sendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø på 
grund af faste RF-sendere bør der overvejes en elektromagnetisk undersøgelse af stedet. Hvis den målte feltstyrke på det 
sted, hvor EUT anvendes, overstiger det gældende RF-overholdelsesniveau ovenfor, skal EUT overholdes for at verifi cere 
normal drift. Hvis der observeres unormale resultater, kan det være nødvendigt med yderligere foranstaltninger, såsom 

omorientering eller omplacering af EUT.

b. Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end [V1] V/m.
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Anbefalede afstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og WIRELESS IMAGE-systemet.

WIRELESS IMAGE-systemet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser 

styres. Brugeren af WIRELESS IMAGE-systemet kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens 

ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) 

og WIRELESS IMAGE-systemet som anbefalet nedenfor i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale 

udgangseff ekt.

Nominel maksimal 

udgangseff ekt [W] af 

senderen

Separationsafstand i henhold til frekvensen af senderen [m]

150kHz at 80MHz 80MHz at 800MHz 800MHz at 2,5GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

For sendere, der er klassifi ceret med en maksimal udgangseff ekt, som ikke er anført ovenfor, kan den 

anbefalede separationsafstand (d) i meter (m) estimeres ved hjælp af den ligning, der gælder for senderens 

frekvens, hvor P er den maksimale udgangseff ekt for senderen i watt (W) Ifølge producenten af senderen.

Bemærk 1) Ved 80 MHz og 800 MHz gælder adskillelses afstanden for det højere frekvensområde.

Bemærk 2) Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk formering påvirkes 

af absorption og refl eksion fra strukturer, genstande og mennesker.



14 4/2023 

Vejledning og producentdeklaration-Elektromagnetisk immunitet

Dette TRÅDLØSE IMAGE-system er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. 

Kunden eller brugeren af dette TRÅDLØSE IMAGE-system skal sikre, at det bruges i et sådant miljø.

Immunitets test IEC 60601 Test 

niveau

Overholdelsesni-

veau 

Elektromagnetisk miljø-vejledning

Udført RF

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz at 80MHz

3 Vrms

150 kHz at 80MHz

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsud-

styr må ikke anvendes tættere på nogen 

del af WIRELESS IMAGE-systemet, herunder 

kabler, end den anbefalede adskillelse-

safstand beregnet ud fra den ligning, der 

gælder for senderens frekvens. 

Udstrålet RF

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz at 

2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz at 

2,5 GHz

Feltstyrker uden for den afskærmede pla-

cering fra faste RF-sendere, som bestem-

mes af en elektromagnetisk undersøgelse, 

skal være mindre end 3 V/m (a).

Der kan forekomme interferens i nærhe-

den af udstyr, der er mærket med følgende 

symbol:

Bemærk 1) Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk formering påvirkes 

af absorption og refl eksion fra strukturer, genstande og mennesker.

Bemærk 2) Det er vigtigt, at den faktiske afskærmning eff ektivitet og fi lterdæmpning af det afskærmede 

sted verifi ceres for at sikre, at de opfylder minimumsspecifi kationen.

Feltstyrke  fra faste sendere, såsom basisstationer til radiotelefoner og landmobilradioer, amatørradio, AM- 

og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere 

det elektromagnetiske miljø på grund af faste RF-sendere bør der overvejes en elektromagnetisk undersø-

gelse af stedet. Hvis den målte feltstyrke uden for det afskærmede sted, hvor EUT anvendes, overstiger 3 

V/m, skal EUT overholdes for at verifi cere normal drift. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan det være 

nødvendigt med yderligere foranstaltninger, såsom at fl ytte EUT eller bruge et afskærmet sted med en 

højere RF-afskærmningseff ektivitet og fi lterdæmpning.
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FCC Forsigtig: 

Ændringer eller ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for 

overholdelsen, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene dette udstyr.

FCC-erklæring om strålingseksponering: 

Dette udstyr overholder FCC's strålingseksponeringsgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret 

miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiato-

ren og din krop.

IC Class B-sætning (Canada)

Dette digitale apparat i klasse B er i overensstemmelse med canadiske ICES-003 og RSS-210. 

Dette digitale enhed i klasse B overholder Canadas NMB-003- og RSS-210-standard. Brug er 

underlagt følgende to betingelser: (1) denne anordning må ikke forårsage interferens, og (2) 

denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket 

betjening af enheden.

EU-overensstemmelseserklæring (DoC)

Erklærer hermed, at denne anordning er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre 

relevante bestemmelser i forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745og EU RoHS-direktiv 

2011/65/EU+2015/863/EU. Denne anordning bestemmes til at være klasse I i henhold til regel 1 i 

bilag VIII til MDR 2017/745.
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10 meters     33 feet

5 m
ete

rs

16.4
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et

5 m
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16.4 feet

RxTx

WUH4000 er designet til at opretholde en passende servicekvalitet under brug i et hospitals 

operationsstuemiljø.

Designegenskaber: Interferens fra andre WUH4000-enheder

WUH4000 bruger Beam Forming Non Line  Of Sight-teknologi (BFNLOS). Som et resultat vil 

WUH4000-links på ét sted IKKE transmittere gennem solide vægge eller døre med WUH4000-

enheder et andet sted. Ved hjælp af BFNLOS er WUH4000 blevet testet til at fungere konsekvent 

inden for en radius af 10 m fra senderen.

Ved hjælp af sin unikke parringsprocedure er WUH4000-senderen konstrueret til kun at fungere 

sammen med wuh4000-godkendte modtagere. Det er HDCP-protokol ikke kun blokerer 

hackere fra høj jacking eller ændre et signal, men det forhindrer også andre WUH4000 Sendere 

/ modtagere fra at bryde ind i kommunikationen mellem forbundet sender og modtager. Hvis 

mere end ét trådløst WUH4000-system fungerer samtidigt i et enkelt rum, vil de hver især have 

en separat frekvens inden for 60 GHz-båndet og kan understøtte op til maksimalt 2 modtagere i 

det pågældende rum. 

Som et resultat af disse designovervejelser er det ikke muligt for et WUH4000-system at forstyrre 

et andet WUH4000-system.

Vedligeholdelse af Servicekvaliteten    WUH4000
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Overvejelser i forbindelse med design: Interferens fra andre Enheder

WUH4000 er valideret til at være kompatibel med andre enheder, der ofte fi ndes i et driftsmiljø 

i overensstemmelse med IEC 60601-1-2. I denne test var WUH4000 nødvendig for at opretholde 

følgende væsentlige ydeevne for at sikre, at dets ydeevne var tilstrækkelig, da systemet blev 

udsat for andet elektronisk udstyr. WUH4000 Essential Performance kræver, at et billede, der kan 

ses på en sekundær skærm via et WUH4000-par, er i overensstemmelse med følgende kriterier:

1. Der genereres et billede der kan ses 

2. Der er ingen fl immer af billedet

3. Der er ingen klipning af kanter

4. Lysstyrke og detaljer i billedet forbliver konsistente på tværs af hele billedet

Disse kriterier sikrer, at ingen deraf følgende videoforringelse kan anses for at være klinisk signi-

fi kant.

Du opnår de bedste resultater ved at kontrollere følgende:
TX og RX vender mod hinanden.

TX og RX er ikke mere end 10 meter fra hinanden.

TX og RX er mellem 6-10 ft over gulvet.

TX og RX er ikke på et begrænset sted.

Afstande, der ikke er mellemkonferencer

Følgende minimumsafstande er blevet testet for at påvise manglende interesse mellem de an-

givne enheder og WUH4000. Hvis WUH4000 menes at forårsage eller modtage interferens med 

følgende enheder, skal du fl ytte enhederne væk fra hinanden og opretholde mindst følgende 

separationer:

Udstyr Sender Modtager

Elektrokauteri > 610 mm, (24 tommer) > 305 mm, (12 tommer)

RFID > 10 mm, (0,39 tommer) > 10 mm, (0,39 tommer)

2,4GHz Wireless (152 mm/6 tommer) (152 mm/6 tommer)

5,8 GHz Wireless (152 mm/6 tommer) (152 mm/6 tommer)

Mobiltelefon > 10 mm, (0,39 tommer) > 10 mm, (0,39 tommer)

Bluetooth, > 10 mm, (0,39 tommer) > 10 mm, (0,39 tommer)

WUH4000 er ikke beregnet til brug i nærheden af diatermisk udstyr. Hvis diatermisk udstyr betje-

nes omkring WUH4000, og der er mistanke om interferens, skal du slukke for WUH4000-senderen 

og modtageren.

Vedligeholdelse af Servicekvaliteten    WUH4000
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Pakkeindhold          Part Nr.: FHD-1TX-1RX (Model: WUH4000)

Item Beskrivelse Kvantitet

1 Wireless sender (TX-enhed) 1

2 Wireless modtager (RX-enhed) 1

3 Partition 1

4 Strømadapter 2

5 Strømkabel 2

6 Brugervejledning 1

7 Overvåge VESA-monteringsbeslag 2

8 HDMI 1.4 to HDMI 1.4 kabel, 1,5 fod 1

9 HDMI to DVI kabel, 1,5 meter* 2

10 Videoopdeling/-kort (valgfrit, hvis det er nødvendigt) 1

11 Micro USB-kabel til strøm fra trådløs modtager til splitter/adapter, 1,5 fod 1

12 Tilslutter skruepakke 1
* Mulighed er tilgængelig for en af de to kabler, der skal 3 meter 

Kontroller, at der er taget højde for alle komponenter til den respektive pakke. Undersøg hver 

komponent for at kontrollere, at der ikke er pillet ved nogen måde.
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8

6 7

9

4

5

1
3

2

Item Beskrivelse Kvantitet

1 Wireless sender (TX-enhed) 1

2 Wireless modtager (RX-enhed) 1

3 Partition 1

4 Strømadapter 2

5 Strømkabel 2

6 Brugervejledning 1

7 Overvåge VESA-monteringsbeslag 2

8 HDMI 2.0 to HDMI 2.0 kabel, 2 meter 2

9 Tilslutter skruepakke 1

Kontroller, at der er taget højde for alle komponenter til den respektive pakke. Undersøg hver 

komponent for at kontrollere, at der ikke er pillet ved nogen måde.

Pakkeindhold          Part Nr.: WUH4000 (Model: WUH4000)
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A

B
C

D

10 m (33 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

Planlægge installationen WUH4000

Identifi cer signalkilden til trådløs transmission (eksempel  A).

Bestem placeringen af WUH4000-senderenheden (TX) (eksempel  B).

Find en egnet strømkilde til senderen.

Identifi cer den destination, der skal modtage det trådløse signal (eksempel C).

Bestem placeringen af WUH4000-modtagerenheden (RX) (eksempel  D).

Find en passende strømkilde til modtageren.

Sender- og modtagerenhederne kan stå alene på en fl ad overfl ade eller bruge et beslag til at 

montere på andre objekter såsom en skærmmonitor. Det anbefales at kontrollere, at det trådløse 

system fungerer korrekt, før TX- eller RX-enhederne tilsluttes permanent. 

Sådan opnår du de bedste installationsresultater:

• TX og RX skal vende mod hinanden.

• TX og RX må ikke være mere end 10 meter fra hinanden.

• TX og RX skal være mellem 1,8-3 meter over gulvet.

• TX og RX bør ikke være på et lukket sted.
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TxRx

Et korrekt fungerende trådløst system

TX

source bestem-
melsessted

RX

Eksempel på den medfølgende  VESA-

monteringsparentes, der er fastgjort til 

bagsiden af en skærmskærm. 

Det  WUH4000, RX eller TX, er forbun-

det med  VESA monteringsparentesen.
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DC 5V HDMI OUT
SET

SET
DC 5V HDMI IN

OSD SET

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

HDMI - Forbinder kildesignalet til senderen eller  forbinder modtageren til signalets slutpunkts-

destination.

Link LED - Rav farvet. Viser status for den trådløse forbindelse mellem en TX- og RX-enhed.

Power LED - Grøn farve. Viser, om TX- og RX-enhederne har strøm eller ej.

SET-knappen - Genaktiverer WUH4000-systemet, hvis det er i dvaletilstand. 

Strøminput - Leverer strøm til TX- eller RX-enhederne.

Fabriksservice - Bruges til autoriseret producentdiagnosticering eller -opgraderinger.

Panelgrænsefl ade WUH4000

Sender

Modtager

Strøminput

Strøminput

Link LED

Link LED

Link LED

Fabriksservice

Fabriksservice eller

strøm til videoadapter

HDMI
input

HDMI
output

SET

SET

Power LED

Power LED

SET
På skærmen
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Typical Confi guration / Brugsvejledning
Part Nr.: FHD-1TX-1RX, FHD-1TX-2RX (Model: WUH4000)

HD source.

DVI-signalind-

gang til sender. 

Output video 

fra modtageren

Strøm fra mod-

tager.

DVI signal. HD-skærm eller lignen-

de destination.

Wirelss signal-

forbindelse.

(hvis det er nødvendigt*)

Strøma-

dapter 

Strøma-

dapter 

Skærm-

kort. 

*Skærmkort De fl este HD-skærme, der bruger et DVI-signal, tilsluttes direkte til WUH4000-mod-

tagerenheden (RX). Men hvis WUH4000 ikke kan overføre video fra TX til RX, kan det skærmkort, 

der følger med WUH4000, være nødvendigt for at oprette en vellykket forbindelse.
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Typical Confi guration / Brugsvejledning
Part Nr.: WUH4000, WUH4000-D (Model: WUH4000)

4K UHD

kilde signal 

HDMI-indgang 

til sender. 

HDMI-udgang fra modtager.

4K UHD-skærm eller 

lignende destination.

Wirelss signal-

forbindelse.

Strøma-

dapter 

Strøma-

dapter 
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1920x1080

Link TX og RX og Start Wireless transmission

WUH4000

Modtagerenhed (RX) Sender (TX) enhed, side 1 Sender (TX) enhed, side 2

Med et aktivt signal, der fodrer TX, en aktiv destination, f.eks. en skærm, der er tilsluttet RX, og 

strøm, der er tilsluttet både TX og RX, skal wireless transmission begynde. 

Rav Rav Rav

På skærmen

signalindikatorGrøn Grøn

* *

*

OSD-knap: Tryk på for at få vist en indikator 
for signalstyrke på skærmen, der viser 
WUH4000 forbindelsesstatus. Status vises på 
destinationsskærmen, der er tilsluttet WUH4000-
systemet.

Dvaletilstand. Hvis der efter 2 minutter ikke er noget aktivt kildesignal eller en aktiv destination, 

der genkendes af et WUH4000-system, går systemet i dvaletilstand, og den gule LED slukkes. Hvis 

du vil afslutte dvaletilstanden, skal du oprette et aktivt kildesignal og en aktiv destination. Hvis 

du trykker kortvarigt på SET-knappen, afsluttes dvaletilstanden også. 

* SET knappen: Tryk kort på knappen SET for at afslutte dvaletilstanden. 

SET-knappen bruges også til avancerede RX / TX-enhedsparring og fabriksindstillingsprocedurer. 

Kontakt FSN Medical Technologies for at få detaljerede oplysninger. 

BEMÆRK: Alle WUH4000 TX- og RX-enheder, der sælges sammen, programmeres på fabrikken 

og skal tilsluttes automatisk. Hvis de ikke købes sammen, kan det være nødvendigt at udføre 

procedurer for parring af enheder eller nulstilling af fabrikken. Kontakt FSN Medical Technologies 

for at få detaljerede oplysninger. 

LED Indikator Stat Beskrivelse

Grøn Konstant Enheden har strøm.

Grøn Off Der er ikke strøm til enheden.

Rav Langsomt blink
Senderen scanner efter en matchende modtager. Hvis scan-

ningen mislykkes efter 2 minutter, opstår der dvaletilstand.

Rav Hurtigt blink Sender og modtager kommunikerer.

Rav Konstant Sender og modtager har etableret en forbindelse.

Rav Off 
1. Der er ikke strøm til enheden.

2. Enheden er i dvaletilstand.
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Specifi kation WUH4000

Generel

Item Funktion Beskrivelse

vigtigste

Wireless standard 60 GHz WiHD-frekvens

Stream video
U komprimeret videostream op til 
4K/UHD opløsning

Reaktionstid Mindre end én ramme

Rækkevidde 10 meter, (NLOS)

Signalstyrke Indikator på skærmen

Antenneskema Beam styringsteknologi

Antennetype Indbygget integreret antennesystem 

Kryptering af private data 256-bit AES

Video interface

Input/Output signal DVI,HDMI (understøtter 4K HDMI 2.0)

Overholdelse af indhold HDCP 2.2

Opløsning FHD

480i/480p@60Hz
576i/576p@50Hz
720p@50/60Hz
1080i@50/60Hz
1080p@24/30/50/60Hz

UHD
4K (3840 x 2160) @ 24/30/60Hz (input)
4K (3840 x 2160) @ 24/30Hz (output)

Lydgrænsefl ade

lydoutput Op til 7,1 kanaler, høj bithastighed

Lydformat
LPCM-kanaler 2, 6, 8 
S/PDIF-kanal 6, 8

Indikator for kontrol/
status

Wireless link/set

TX: 2 x SET knapper
RX: 1 x SET knapper

TX: 2 x link LED (rav)
RX: 1 x link LED (rav)

Styring af signalstyrke TX: OSD-knap on/off 

Power LED (grøn)

RF Udstrålet eff ekt (EIRP)
TX HRP: 28.3 dBm (gennemsnit)

RX LRP: 25.3 dBm (gennemsnit)

Power

Krav

Adapter Technology, Inc.
ATM036T-P050
VAC: 100-240 (50/60 Hz)
5V/5A DC

Forbrug
TX: 15W
RX: 3,5W
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Item Funktion Beskrivelse

Fysisk

Vægt
TX: 0,57 kg (1,5 lbs.)
RX: 0,23 kg (0,5 lbs.)
Forsendelsespakke: TBD

Dimension

TX: 75,8 (H) x 140 (W) x 98,25 (D) mm
  2,98 (H) x 5,51 (W) x 3,87 (D) tommer
RX: 75,8 (H) x 55 (W) x 98,25 (D) mm
  2,98 (H) x 2,17 (W) x 3,87 (D) tommer
Forsendelsespakke: 82,6 (H) x 400 (W) x 368,3 (D) mm
  3,25 (H) x 15,75 (W) x 14,5 (D) tommer

Miljømæssig

Opererer temp. 32F~104F (0C~ 40C)

Luftfugtighed 5%~85%

Temp til opbevaring -4F ~ 140F (-20C~60C)

Luftfugtighed 10%~85%

MTBF 30000 timer

Overholdelse

FCC Part 15 Subpart B Klasse B

FCC ID
UK2-SII-SK63102
UK2-SII-SK63101

IC ID
6705A-SIISK63102
6705A-SIISK63101

CE (RED)

EN 301-489-1 
EN 62311 
EN 60950-1 
EN 302-567

CE (UL EMC) EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2

Japan TELEC

Overholdelse af Korea KCC

VCCI--overholdelse VCCI

Specifi kation (fortsat) WUH4000

Genanvendelse (WEEE Direktiv 2012/19/EU)

Følg lokale bekendtgørelser og genanvendelsesplaner vedrørende genanvendelse eller bortskaf-

felse af dette krav.

Rengøringsvejledning

Følg hospitals protokollen for håndtering af blod og kropsvæsker. Rengør enheden forsigtigt 

med en fortyndet blanding af mildt rengøringsmiddel og vand. Brug et blødt håndklæde eller 

vatpind. Brug af usikre rengøringsmidler kan forårsage nedbrydning af produktets etiketter og 

plastkomponenter. Kontakt producenten af renseapparatet for at se, om de anvendte rengørings-

midler er kompatible med enheden. Lad ikke væske komme ind i enhedens hus.
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Timing af Videoopløsning WUH4000

Item Funktion Beskrivelse

640 x 480p(VGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

848 x 480(WVGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

800 x 600 (SVGA)) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1024 x 768(XGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1280 x 1024(SXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1680 x 1050 (WSXGA+) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1920 x 1200 (WUXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

480i 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

480p 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits) 

4:2:2(8 bits)

576i 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

576p 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

720p 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits

1080i 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

1080p

24Hz,

30Hz, 

50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

3840x2160, 4Kx2K

24Hz,

30Hz,

60Hz (Input)

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10 bits) 

4:2:2(8/10 bits)

4:2:2(8/10 bits)
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Et WUH4000-system har evnen til at inkorporere to RX-enheder. Begge RX-enheder kan vise det 

samme billede, der kommer fra en TX-enhed.  Et 1-TX 2-RX-system fra fabrikken er allerede parret 

og bør forbindes ved hjælp af normale procedurer, der er beskrevet i denne vejledning.

Kontroller, at der er taget højde for alle komponenter til den respektive pakke. Undersøg hver 

komponent for at kontrollere, at der ikke er pillet ved nogen måde.

Item Beskrivelse Kvantitet

1 Wireless sender (TX-enhed) 1

2 Wireless modtager (RX-enhed) 2

3 Strømadapter 3

4 Strømkabel 3

5 Brugervejledning 1

6 Overvåge VESA-monteringsbeslag 3

7 HDMI 1.4 to HDMI 1.4 kabel, 1,5 fod 2

8 HDMI to DVI kabel, 1,5 meter* 3

9 Videoopdeling/-kort (valgfrit, hvis det er nødvendigt) 2

10 Micro USB-kabel til strøm fra trådløs modtager til splitter/adapter, 1,5 fod 2

11 Tilslutter skruepakke 1
* Mulighed er tilgængelig for en af de tre kabler, der skal 3 meter. 

BILAG  Pakkeindhold
Part Nr.: FHD-1TX-2RX (Model: WUH4000)
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Et WUH4000-system har evnen til at inkorporere to RX-enheder. Begge RX-enheder kan vise det 

samme billede, der kommer fra en TX-enhed.  Et 1-TX 2-RX-system fra fabrikken er allerede parret 

og bør forbindes ved hjælp af normale procedurer, der er beskrevet i denne vejledning.

Kontroller, at der er taget højde for alle komponenter til den respektive pakke. Undersøg hver 

komponent for at kontrollere, at der ikke er pillet ved nogen måde.

Item Beskrivelse Kvantitet

1 Wireless sender (TX-enhed) 1

2 Wireless modtager (RX-enhed) 2

3 Strømadapter 3

4 Strømkabel 3

5 Brugervejledning 1

6 Overvåge VESA-monteringsbeslag 3

7 HDMI 2.0 to HDMI 2.0 kabel, 2 meter 3

8 Tilslutter skruepakke 1

BILAG  Pakkeindhold
Part Nr.: WUH4000-D (Model: WUH4000)
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Vedligeholdelse af Servicekvaliteten    WUH4060

WUH4060

WUH4060 er designet til at opretholde en passende servicekvalitet under brug i et hospitals 

operationsstuemiljø.

Designegenskaber: Interferens fra andre WUH4060-enheder

Ved hjælp af en unik parringsprocedure, der implementeres under fremstillingen, er en 

WUH4060-sender programmeret til kun at fungere med godkendte WUH4060-modtagere. 

WUH4060 er blevet testet til at arbejde konsekvent inden for en radius af 30 m fra senderen.

Hvis mere end ét trådløst WUH4060-system fungerer samtidigt i et enkelt rum, undgår DFS-

frekvensegenskaber interferens mellem systemer. 

Det er vigtigt at fysisk adskille alle WUH4060 enheder, TX  eller RX, fra hinanden med en 

minimumsafstand på 1,525 meter eller 5 fod.

Som et resultat af disse designovervejelser er det ikke muligt for et WUH4060-system at forstyrre 

et andet WUH4060-system.

Overvejelser i forbindelse med design: Interferens fra andre Enheder

WUH4060 er valideret til at være kompatibel med andre enheder, der ofte fi ndes i et driftsmiljø 

i overensstemmelse med IEC 60601-1-2. I denne test var WUH4060 nødvendig for at opretholde 

følgende væsentlige ydeevne for at sikre, at dets ydeevne var tilstrækkelig, da systemet blev 

udsat for andet elektronisk udstyr. WUH4060 Essential Performance kræver, at et billede, der kan 

ses på en sekundær skærm via et WUH4060-par, er i overensstemmelse med følgende kriterier:

1. Der genereres et billede der kan ses 

2. Der er ingen fl immer af billedet

3. Der er ingen klipning af kanter

4. Lysstyrke og detaljer i billedet forbliver konsistente på tværs af hele billedet

Disse kriterier sikrer, at ingen deraf følgende videoforringelse kan anses for at være klinisk signi-

fi kant.
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Du opnår de bedste resultater ved at kontrollere følgende:

• TX- og RX-enhederne er mellem 1,525 meter (5 fod) og 10 meter (33 fod) fra hinanden og uden 

forhindringer.

• TX og RX er mellem 1,8-3 meter (6-10 fod) over gulvet. 

• TX og RX er ikke på et begrænset sted.

Afstande, der ikke er mellemkonferencer

Hvis WUH4060 menes at være årsag til eller modtage interferens med andre enheder, skal du 

fl ytte enhederne væk fra hinanden.

WUH4060 er ikke beregnet til brug i nærheden af diatermisk udstyr. Hvis diatermisk udstyr betje-

nes omkring WUH4060, og der er mistanke om interferens, skal du slukke for WUH4060-senderen 

og modtageren.

Vedligeholdelse af Servicekvaliteten    WUH4060
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Pakkeindhold WUH4060

Item Beskrivelse Kvantitet

1 Wireless sender (TX-enhed) 1

2 Wireless modtager (RX-enhed) 1

3 Strømadapter 2

4 Strømkabel 2

5 WUH4060 VESA monteringsbeslag 2

6 HDMI 2.0 to HDMI 2.0 kabel, 2 meter 2

7 Tilslutter skruepakke 2

Kontroller, at der er taget højde for alle komponenter. Undersøg hver komponent for at 

kontrollere, at der ikke er pillet ved nogen måde.
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A

B

C

D

1.6 m (5 ft.) min.   30 m (98.5 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

Planlægge installationen WUH4060

Identifi cer signalkilden til trådløs transmission (eksempel  A).

Bestem placeringen af WUH4060-senderenheden (TX) (eksempel  B).

Find en egnet strømkilde til senderen.

Identifi cer den destination, der skal modtage det trådløse signal (eksempel C).

Bestem placeringen af WUH4060-modtagerenheden (RX) (eksempel  D).

Find en passende strømkilde til modtageren.

Sender- og modtagerenhederne kan stå alene på en fl ad overfl ade eller bruge et beslag til at 

montere på andre objekter såsom en skærmmonitor. Det anbefales at kontrollere, at det trådløse 

system fungerer korrekt, før TX- eller RX-enhederne tilsluttes permanent. 

Sådan opnår du de bedste installationsresultater:

• TX og RX må ikke være mere end 10 meter fra hinanden.

• TX og RX skal være mellem 1,8-3 meter over gulvet.

• TX og RX bør ikke være på et lukket sted.

• Alle luftstrømsåbninger skal være klare og ublokerede for at forhindre beskadigelse fra overdre-

ven varme.
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Et korrekt fungerende trådløst system

TX

source

bestemmelsessted

RX

Eksempel på den medfølgende  VESA-monte-

ringsparentes, der er fastgjort til bagsiden af en 

skærmskærm. 

Det  WUH4060, RX eller TX, er forbundet med  

VESA monteringsparentesen.
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27   1.06 91   3.58

132

5.2

112

4.41

139 mm / 5.47 in. 27   1.06

OLED-skærmmenu - 

Det ændrer den aktuelle 

brugertilstand. TX: Par, Ubetalt, 

3D, Firmware Version. RX: 

Signalkvalitetsgraf, Par, Ubetalt, 

Firmwareversion.

Netværksstatus-LED - Off   = 

TX eller RX er ikke parret, eller 

strømmen er off . Blinker = TX 

og RX kommunikerer, men 

ikke parret. On = TX og RX 

parres og kommunikeres.

Videostatus-LED - Off  = 

videosignalet er ikke tilsluttet, 

eller strømmen er off . On = 

TX- og RX-videosignalet er 

tilsluttet. 

Tænd/sluk-LED - Off  = 

strømmen er off . 

On = strømmen er on.

HDMI in (TX) - Video source input.

12G in (TX) - Video source input.

Loop 12G out (TX) - Video loop out.

HDMI out (RX) - Video output to destination.

12G out A (RX) - Video output to destination.

12G out B (RX) - Video output to destination.

DC power in - 12V/5A power input.

USB-port - Firmwareopgradering.

Panelgrænsefl ade WUH4060

Sender

Modtager

OLED 

visningsmenu                       

OLED 

visningsmenu

Knappen 

Joystick

Knappen 

Joystick

DC-

strøm i

DC-strøm i

Status for 

Netværk

Status for 

Netværk

HDMI i

HDMI out

Video 

status

Video 

status

Løkke 

12G ud

12G out A

Tænd/

sluk-knap

Tænd/

sluk-knap

12G i

12G out B

USB port

USB port
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Typisk konfi guration / Brugsvejledning til Brug WUH4060

4K UHD

kildesignalindgang 

til sender. 

Output fra modtager til destination. 

HDMI eller 12G SDI. 

4K UHD-skærm eller 

lignende destination.

Wirelss signal-

forbindelse.

Strømadapter 

Strøma-

dapter 
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Link TX og RX og Start Wireless transmission

WUH4060

Modtager (TX)

startmeddelelser

Sender (RX)

startmeddelelser

Med et aktivt signal, der fodrer TX, en aktiv destination, f.eks. en skærm, der er tilsluttet RX, og 

strøm, der er tilsluttet både TX og RX, skal wireless transmission begynde. 

GETTING READY

NO LINK

CONNECTING

GETTING READY

NO LINK

SEARCHING FREQ

SENDING VIDEO
(frequency)       (resolution)

RECEIVING VIDEO
(frequency)       (status)

3D Opsætning

1. Forbered WUH4060-senderen (TX) for at bekræfte, 

at strømmen er tændt.

2. Kontroller TX OLED-skærmen for at se, om der 

for Menu Lås/Låse status op.  Hvis den er låst, 

skal du trykke på joystickknappen til venstre 

(mod antenner) for at låse op. Brug den samme 

procedure til at låse OLED-skærmen, når alle trin er 

fuldført. 

3. Gå ind i OLED-menuen ved at trykke på 

joystickknappen med det samme (væk fra 

antenner).

4. Søg efter 3D-tilstand ved at navigere med 

joystickknappen op/ned for at vælge 3D den 

ønskede 3D-tilstand (Automatisk, Side x Side 

eller Alternativ streg ), og tryk derefter på 

joystickknappen til højre for at vælge.  

5. Afslut til hovedmenuen ved at trykke på 

joystickknappen to gange til venstre.  

6. Sluk for WUH4060-senderen (TX) ved at slukke 

for tænd/sluk-knappen og derefter tænde igen. 

Videotransmission i 3D bør begynde.

BEMÆRK: Kontroller, at videokilden og destinationen 

er korrekt tilsluttet og konfi gureret til 3D.
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Avanceret TX og RX-parring, hvis det er nødvendigt.  

BEMÆRK: Alle WUH4060 TX- og RX-enheder, der sælges sammen, programmeres på fabrikken 

og skal tilsluttes automatisk. Du kan fi nde avanceret enhedsparring i nedenstående trin eller ved 

at kontakte FSN Medical Technologies for at få detaljerede oplysninger. 

1. Forbered Modtager (RX). Bekræft, at strømmen er on. 

2. Kontroller RX OLED-skærmen for menuen Lås/Låse op. Hvis låst - skub og hold joysticket 

tilbage i 5 sekunder for at Låse op. Gør det samme for at ændre Lås op til Lås.

3. Gå ind i RX OLED-menuen ved at skubbe til højre på joysticket.

4. Naviger i menuen ved at skubbe op eller ned på joysticket.

5. Vælg tilstanden UPARRET VED at skubbe direkte på joysticket to gange. Vælg FORTSÆT TIL 
UPARRET. En meddelelse UPARRET...VENT VENLIGST vises kortvarigt.

6. Vælg tilstanden PARRET ved at skubbe lige på joysticket én gang for at begynde at parre. En 

meddelelse PARRET SØGNING TIL TX vises. 

7. Forbered sender (TX). Bekræft, at strømmen er on.

8. Kontroller TX OLED-skærmen for menuen Lås/Låse op. Hvis låst - skub og hold joysticket 

tilbage i 5 sekunder for at Låse op. Gør det samme for at ændre Lås op til Lås.

9. Gå ind i TX OLED-menuen ved at skubbe til højre på joysticket.

10. Naviger i menuen ved at skubbe op eller ned på joysticket.

11. Vælg tilstanden PARRET ved at skubbe direkte på joysticket to gange. En meddelelse PARRET 
vises kortvarigt.  

12. Hvis det lykkes, viser TX OLED meddelelsen  PARRET FULDFØRET MED SUCCES. 

13. Hvis OLED-meddelelsen viser PAIRING MISLYKKEDES skal du gentage punkterne 3 til 12. 
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Specifi kation WUH4060

Generel

Item Funktion Beskrivelse

vigtigste

Wireless standard WHDI

Frekvens 5 GHz

Max videoopløsning 4K60 Hz (DCI/UHD)

Input/Output signal HDMI 2.0, 12G

Streaming Ukomprimeret videostream

Reaktionstid Tæt på nul (<1ms)

Rækkevidde 30 meter, (sigtelinje)

Signalstyrke OSD (On/Off  indstilling)

Kryptering af private data 256-bit AES, RSA 1024 keys

Privat ID-beskyttelse Unik RFID

Video interface

Opløsning

4Kp 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 
1080psf 23.98/24/25/29.97/30 
1080i 50/59.94/60 
720p 50/59.94/60 
480i 29.97/576i25

Farveformat

HDMI 2.0

YUV 4:2:2 10/12-bit (kun 4K50p til 60p formater)
YUV 4:2:0 8-bit 
RGB/YUV 4:4:4 10-bit (Alle formater undtagen 4K50p til 60p)
RGB/YUV 4:4:4 8-bit

12G
YUV 4:2:2 10-bit 
YUV 4:2:2 12-bit (Alle formater undtagen 4K50 til 60p)
YUV/RGB 4:4:4 10-bit (Alle formater undtagen 4K50p til 60p)

Lydgrænsefl ade
Lydkanal 2 kanaler

Lydformat PCM 48Khz 24bit

Vedligeholdelse FW-opgradering Micro USB 2.0

Indikator for kontrol/
status

3 x (LED indikatorer)
1x Strøm On/Off  indikator
1x Wireless Link indikator
1x Kilde Tilsluttet indikator

Visning af signalstyrke OSD-signalkvalitet graf via RX-menuen on/Off 

Power On/Off  Switch

RF

Udstrålet eff ekt (EIRP) TX: 10 dBm (max), RX: 12 dBm (max)

Frekvensområde 

Ikke-DFS-frekvenser:
5,190 ~ 5,230 GHz og 5,755 ~ 5,830 GHz
DFS-frekvenser:
5,270 ~ 5,710 GHz

Antenne TX: 4 (max), RX: 5 (max)
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Item Funktion Beskrivelse

Power
Krav 12V/3A DC

Forbrug TX: 20 W, RX: 18W 

Fysiske attributter

Vægt
TX: 0,36 kg (0,79 lbs.) 
RX: 0,43 kg (0,95 lbs.)
Forsendelsespakke: 3,81 kg (8,4 lbs.)

Dimension

TX: 132 (H) x 91 (W) x 27 (D) mm

  5,2 (H) x 3,58 (W) x 1,06 (D) tommer

RX: 112 (H) x 139 (W) x 27 (D) mm
  4,41 (H) x 5,47 (W) x 1,06 (D) tommer
Forsendelsespakke: 152 (H) x 508 (W) x 381 (D) mm
  6 (H) x 20 (W) x 15 (D) tommer

Miljø

Operation
Temperatur: 32F~104F (0C~ 40C)
Luftfugtighed: 5%~85%

Oplagring
Temperatur: -4F ~ 140F (-20C~60C)
Luftfugtighed: 10%~85%

Overholdelse

FCC CFR 47
FCC Part15 Subpart E Klasse B
FCC Part15 Subpart B Klasse A

FCC ID
TX: VQSAMN41012
RX: VQSAMN42012

IC ID
TX: 7680A-AMN41012
RX: 7680A-AMN42012

CE EMC, RED

EN 55011:209 +A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 301-489-1 v2.1.1
EN 301-893 v2.1.1
EN 62311
EN 300-328 v2.1.1

EN 60601-1
EN 60601-1-2:2015

VCCI VCCI-CISPR 32:2016

Specifi kation (fortsat) WUH4060

Genanvendelse (WEEE Direktiv 2012/19/EU)

Følg lokale bekendtgørelser og genanvendelsesplaner vedrørende genanvendelse eller bortskaf-

felse af dette krav.

Rengøringsvejledning

Følg hospitals protokollen for håndtering af blod og kropsvæsker. Rengør enheden forsigtigt 

med en fortyndet blanding af mildt rengøringsmiddel og vand. Brug et blødt håndklæde eller 

vatpind. Brug af usikre rengøringsmidler kan forårsage nedbrydning af produktets etiketter og 

plastkomponenter. Kontakt producenten af renseapparatet for at se, om de anvendte rengørings-

midler er kompatible med enheden. Lad ikke væske komme ind i enhedens hus.
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Timing af Videoopløsning WUH4060

Opløsning

H x V
Type Billedhastighed Farverum

Farvedyb-

de

Sub-

Prøveud-

tagning

HDMI 

2.0

12G

SDI

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

4096x2160 DCI
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

4096x2160 DCI YUV 12-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y --

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

3840x2160 UHD
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

3840x2160 UHD YUV 10-bit 4:2:2  Y Y

3840x2160 UHD YUV 12-bit 4:2:2  Y  --

3840x2160 UHD 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y  --

1080p HD

60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8-bit 4:4:4 Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

1080p HD YUV 8-bit 4:2:2  Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

1080p HD YUV 12-bit 4:2:2  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz RGB, YUV
8, 10, 

12-bit
4:4:4  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz YUV 10-bit 4:2:2 Y Y

720p HD
60Hz,59.94Hz,50Hz

RGB 8, 10-bit 4:4:4 Y -- 

720p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

576i SD 25Hz (PAL) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

480i SD 29.97Hz (NTSC) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

576i SD 25Hz (PAL) YUV 10-bit 4:2:2  N Y

480i SD 29.97Hz (NTSC) YUV 10-bit 4:2:2  N  Y

Format Signal Opløsning Billedhastighed
3D-tilstand

(WUH4060 OLED-menu) 

Linje for linje,

Side om side,

Top bund 

HDMI or 

12G-SDI

4K (DCI, UHD)
60Hz,59.94Hz,50Hz

På

1080p Fra (standard)

3D Timing Format Support
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www.fsnmed.com

Tak fordi du valgte vores produkt.

Tjeneste

Kontakt den relevante kundeservice, der er angivet nedenfor, for at få produktoplysninger eller 

hjælp.

Garanti

Et år, dele og arbejdskraft.

   EF-repræsentant

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Germany

Tel : +49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Germany

Tel. +49(0)6104-643980 

     FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Storbritannien

Tel. +44-(0)208-546-1047

  FORESEESON KOREA

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780 

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Shanghai 200233

Tel: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546
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Specifi kationerne kan ændres med eller uden varsel.


